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Uso deseado

SALMONET-ADN incluye lo necesario para detectar la presencia de ADN de Salmonella
spp.. Y posteriormente visualizar los resultados mediante las tiras de Bionet Multi a partir
una variedad de alimentos de acuerdo al apartado A.6.1 de la NOM-210-SSA1-2014.

Introduccion

Salmonella spp. es una bacteria patégena responsable de causar algunas de las
enfermedades que se transmiten a los seres humanos mediante el consumo de alimentos.
Segun datos de la Organizacién Mundial de la Salud (OMS) las enfermedades diarreicas
representan mds de la mitad de las enfermedades transmitidas por via alimentaria, de
hecho, se estima que alrededor de 550 millones de personas se enferman y 230,000 de
estas fallecen cada ano. El grupo mds afectado por este tipo de enfermedades son los
ninos pues 220 millones enferman y 96,000 mueren anualmente. Todo esto ha generado
un problema de salud publica a nivel mundial.

Los sinfomas que se presentan pueden ser de corta duracidon como la ndusea, vémito y
diarreqa, asi como de larga duracién siendo el cdncer, la insuficiencia renal o hepdtica,
trastornos cerebrales y neuronales los mds relacionados. El tratamiento contra esta
bacteria se basa principalmente en el uso de antibidticos [1,2,3]. En la actualidad la
Salmonella spp. puede ser detectada tanto en muestras clinicas como en alimentos
contaminados con esta. Para ello, se disponen de diversas técnicas tradicionales como
el cultivo, pruebas inmunoldgicas o métodos basados en biosensores, sin embargo, las
técnicas de deteccidon molecular a temperatura constante han demostrado una gran
ventaja por tener una alta sensibilidad y especificidad brindando grandes beneficios
como al sector salud al lograr un diagndstico rdpido y preciso y, al sector alimentario
permitiendo garantizar la calidad de sus productos con mayor rapidez [4,5].

Principio

Deteccion de ADN: SALMONET-ADN (REF DLSANO1), es un ensayo basado en la
amplificacién isotérmica mediada por bucle (LAMP por sus siglas en inglés) que permite
detectar la presencia de ADN de Salmonella spp. La reaccién de LAMP se realiza
mezclando la muestra en un tubo con reactivo seco, luego se incuba a 65 °C en
condiciones isotérmicas, si la muestra contiene ADN de Salmonella spp en una
concentracién mayor al limite de deteccién se llevard a cabo el proceso de
amplificacién durante el cual se incorporan las marcas biotina-FAM (marcaje). En caso
contrario, de no estar presente o se encuentre por debajo del limite de deteccidn no se
realizard el proceso de amplificacién ni tampoco el marcaje.

Visualizacién del resultado: Una vez concluida la deteccidn, se utiliza el producto Bionet
Multi incluido. Para ello el producto de la amplificacion es diluido en solucidon de
corrimiento en el cual se colocard la prueba para que la muestra migre a través de ésta
por accion capilar. Sila muestra contenia ADN de Salmonella spp las marcas biotina-FAM
reaccionardn con las nanoparticulas de oro coloidal recubiertas con anticuerpos de
deteccion anti-fluoresceina presentes en el conjugado, luego continuard migrando
hasta encontrarse con los anticuerpos de captura anti-biotina impresos en la regién de
prueba ‘T', estos reaccionardn formando una linea de color, esto indica un resultado
positivo debido a que fue detectada la presencia de ADN de Salmonella spp. Por el
contrario, si no hay ADN de Salmonella spp no habrd marcas de biotina-FAM y por lo
tanto no se formard la linea de color en la regién T, esto indica un resultado negativo. La
prueba posee una regidon control ‘C' que indica que se ha agregado la cantidad de
muestra correcta y el procedimiento se ha realizado con éxito.

INSTRUCCIONES DE USO
PASO UNO: OBTENCION Y PREPARACION DE LA MUESTRA
Obtencién: Esto dependerd del tipo de muestra, por lo tanto, considere
lo siguiente.
e La muestra debe recolectarse y almacenarse en un recipiente estéril,
esto incluye bolsas herméticas.
e Los hisopos y soluciones utilizados para la toma de muestra de
superficies deben ser estériles y deben ser almacenados en un
recipiente estéril.

Nota: Se recomienda encarecidamente que asegure la temperatura requerida en cada
ensayo antes de emplear el termobloque, bano seco o incubadora para mayor
informacidn consulte el inciso K de la seccion ‘Consideraciones adicionales’ pdg. 9.

Preparacién: Particularmente en el caso de los alimentos/superficies se requiere realizar
un proceso de enriquecimiento para la deteccidn de un nUmero bajo de
bacterias o células estresadas de Salmonella spp., siga lo estipulado en el apartado A.6.1
de la NOM-210-SSA1-2014 segun el alimento.

PASO DOS: DETECCION DE ADN DE SALMONELLA SPP.

PRECAUCION: La muestra enriquecida puede ser utilizada luego de su obtencidn, de lo
confrario almacénela a -20 °C y permita que alcance temperatura ambiente antes
utilizarla.

A continuacion, siga cada uno de los pasos que se describen, recuerde no modificar y/o
alterar ninguno de los pasos o cantidades que se indican.

|. Identifique cada uno de los materiales provistos por el producto SALMONET-ADN y
asegurese de contar con todo lo necesario, consulte la pdg. 6, seccién Contenido.

ANTES DE CONTINUAR
Cologue 50 L de reactivo diluyente en el control positivo, homogenice por pipeteo y
almacene a -20 °C + 5 °C hasta el momento de su uso.

Il. Prepare cada tubo por separado segun lo descrito.

¢ Muestra enriquecida (8):

- Transfiera 10 yL de buffer de lisis a un tubo de 200 uL (nuevo), anada 80 uL de agua
grado HPLC y al final coloque 10 yL de sobrenadante, deje reposar por 5-10 minutos
y caliente a 95 °C por 10 minutos, después permita que alcance temperatura
ambiente. Posteriormente tome un tubo con reactivo seco y agregue 20 uL de
reactivo diluyente, 5 uL de muestra y mezcle por pipeteo hasta obtener una
consistencia homogénea. Al finalizar cierre el tubo y rotule de tal forma que pueda
identificarla.

Nota: se recomienda realizar duplicados por cada muestra a analizar.

« Control positivo (C+) del ensayo: Tome un tubo con reactivo seco y agregue 20 L
de reactivo diluyente, 5 uL de control positivo y mezcle por pipeteo hasta obtener
una consistencia homogénea. Al finalizar cierre el tubo y rotule con C+.

« Control negativo (C-) del ensayo: Tome un tubo con reactivo seco y agregue 20 uL
de reactivo diluyente, 5 uL de control negativo y mezcle por pipeteo hasta obtener
una consistencia homogénea. Al finalizar cierre el tubo y rotule con C-.

ANTES DE CONTINUAR: Visualice que cada uno de los tubos haya sido correctamente
homogeneizado, es decir que no se vean zonas secas en el interior de los tubos.



Con ayuda del gotero con aceite mineral, coloque una gota de aceite en el interior de
cada uno de los tubos, solo sobre su superficie sin mezclar. Posteriormente, coldquelos a
65 °C por 30 minutos en alguno de los siguientes equipos: termobloque, bano seco o
incubador. Antes de que finalice el tiempo, prepare un recipiente con hielo triturado para
qgue cuando termine el tiempo, saque los tubos del equipo y los coloque en dicho

OO

PASO TRES: VISUALIZACION DEL RESULTADO

PRECAUCION: Cada uno de los tubos generados del PASO DOS pueden ser utilizados
inmediatamente, en caso contrario deben ser almacenados a -20 °C y luego permitir que
alcance temperatura ambiente antes de utilizarlos.

A continuacion, siga cada uno de los pasos que se describen, recuerde no modificar y/o alterar
ninguno de los pasos o cantidades que se indican.

V.

. Identifique cada uno de los materiales provistos por el producto Bionet Multi y asegurese

de contar con todo lo necesario, consulte la pdg. 6, seccién Contenido.

. Tome los tubos con solucién de corrimiento y asegure que foda la solucién quede en el

fondo, realizando movimientos fuertes al tubo.
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@ &4 Liquido reunido
Recolecte 25 L del tubo C+ y transfiéralos a un tubo con
solucion de corrimiento, mezcle vortex por 5 segundos,
cierre perfectamente y rotule nuevamente con RC+.

Tubo consolucionde === Al
corrimiento D —

Repita este mismo procedimiento para cada uno de los tubos
generados restantes segun corresponde.

RC+

. Tome una prueba en tira Bionet Multi y rotllela segun el fubo con solucidn de corrimiento

en el que la colocard (tubo elaborado en el paso anterior):
o Tira S para el tubo con solucién de corrimiento que tiene la muestra.
¢ Tira C+ para el tubo con solucién de corrimiento que tiene el control positivo.
e Tira C- para el tubo con solucidn de corrimiento que tiene el control negativo.
Programe un temporizador por 3 minutos.

{ <+—— Tomar tira desde esta seccidon
v

— Region control (C)

Prueba Bionet — Regidn de prueba (1)
Multi

— «—— Conjugado

Almohadilla que debe entrar en
contacto con la solucién de corrimiento

VI. Una vez hayan pasado los 3 minutos, saque la prueba del tubo con solucidén de
corrimiento y coldquela sobre una superficie plana y limpia (limpie el excedente de
muestra en la fira si es necesario), interprete los resultados.
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Positivo Negaivo Invalido
Resultados
Control Resultado: Se visualiza una linea de color en la region ‘C' y otra linea
positivo de color en la region ‘T'. Un resultado positivo indica que se siguid de
(C+) manera correcta el procedimiento.

Control Resultado: Unicamente se visualiza una linea de color en la regién ‘C'.
negativo | Un resultado negativo indica que se siguié de manera correcta el
(C-) procedimiento.

Positivo: Se visualiza una linea de color en la regidn ‘C’ y ofra linea de
color en la region 'T'. Este resultado indica que se detectd el ADN de
Salmonella spp.

Nota: Se considera un resultado positivo sin importar la intensidad de la
linea de color en la regién ‘T' siempre que sea visible.

Negativo: Se visualiza una linea de color en la region ‘C'. No se observa
ninguna linea de color en la regién ‘T'. Un resultado negativo indica
gue no se detectd el ADN de Salmonella spp.

Mvuestra

Invdlido | No se visualiza la linea de color en la regién ‘C'.

Contenido

Esta prueba proporciona los reactivos en las cantidades necesarias para procesar un
total de 10 muestras con deteccidn vy visualizacidén de resultados. A contfinuacién, se
presenta el contenido por separado de los productos:

SUMINISTRADOS REQUERIDOS, PERO NO SUMINISTRADOS
. SALMONET-ADN - Micropipetas
- Instructivo de uso - Puntas para micropipetas
- Reactivo seco - Guantes de nitrilo
- Reactivo diluyente - Vortex
- Control negativo (C-) - Contenedor de RPBI
- Control positivo (C+) - Termobloque, bano seco o
- Agua grado HPLC incubadora

- Tubos de 200 uL
- Buffer de lisis
- Gotero con aceite mineral

o Bionet Multi
Reg. Sanitario 0037R2024 SSA

- Prueba en fira
- Tubos con solucién de corrimiento




NOTA: Algunos de los reactivos/equipos pueden ser adquiridos en conjunto o por
separado, para ello visite www.amunet.com.mx

Estabilidad y almacenamiento de los reactivos
- Almacene cada componente segun lo indicado su etiqueta impresa.
- La prueba es estable hasta la fecha de caducidad impresa en su empaque.
- No utilice los reactivos después de la fecha de caducidad.

Control de calidad

Un control interno estd incluido en cada prueba de Bionet Multi. Una linea de color
aparece en la regidn ‘C’, este es el control interno del procedimiento, su funcion es
confirmar que hubo suficiente cantidad de muestra y el procedimiento fue correcto.
Esta prueba incluye controles, por lo que, se recomienda emplearlos en cada andlisis de
muestra como buena préctica de laboratorio (BPL).

Limitaciones

- SALMONET-ADN es solo para uso profesional in vitro. Esta prueba cudlitativa no puede
determinar el valor cuantitativo ni la tasa de aumento en la concentracién de ADN
de Salmonella spp.

- Esta prueba ha sido evaluada para la deteccidén de ADN de Salmonella spp. y solo
debe ser usada para su deteccidn y no para otros tipos de patdégenos.

- La tonalidad que adquiera la membrana no interfiere en el resultado. Mientras la linea
enlaregiéon ‘C’ se visualice, el resulfado es vdlido.

- Las pruebas no estdn autorizadas para vigilancia epidemioldgica.

- El desempeno de la prueba se ha evaluado bajo las condiciones y caracteristicas
mencionadas en esfte insfructivo. Se recomienda seguir las instrucciones para
asegurar la precisién de los resultados.

- La ejecuciodn e interpretacion deben ser realizados por personal capacitado.

Caracteristicas de presentacion
Precision
Intra-ensayo
La repetibilidad de la prueba se determiné realizando 20 réplicas empleando muestras
positivas y negativas a ADN de Salmonella spp. Estas fueron correctamente identificadas
el 99% de las veces.

Inter-Ensayo
La reproducibilidad de la prueba se determind realizando 20 réplicas de 3 lotes diferentes
de la prueba en dos dias distinfos empleando las mismas muestras. Estas fueron
correctamente identificadas el 99% de las veces.

Existen sustancias que pueden interferir durante la deteccién debido a una disminucién
de la carga bacteriana en las muestras dando lugar a resultados falsos negativos como
el uso de medios de fransporte con antibidticos como: ampicilina, tetfraciclina,
cloranfenicol, estreptomicina, ciprofloxacino, gentamicina, detergentes, dcido citrico,

contaminantes ambientales entre otros.

Reactividad cruzada

SALMONET-ADN ha sido evaluado con los microorganismos de la siguiente tabla, no se
presentd reactividad cruzada positiva.

e Acinetobacter baumannii

o Aeromonas hydrophila
e Arcobacter butzleri
e Bacillus cereus
o Campylobacter
o coli
o jejuni
o lari
o Citfrobacter freundii
e Cronobacter sakazakii
e Edwardsiella tarda
e Enterobacter
o qerogenes
o cloacae
e Enterococcus
o faecium
e Hafnia alvei
o Klebsiella
o oxytoca
o pneumoniae

e Escherichia coli

o O26:HI11
O45:H2
O55:H7
O103:H2
Ol11: NM
OI121:H19
O145:H28

o OI157:H7
e Lactobacillus brevis
o Listeria

o grayi

o Iinnocua

o ivanovii

o seeligeri

o welshimeri
e Listonella anguillarum
e Morganella morganii
® Profeus

o hauseri

o mirabilis

O O O O O O

Desempeno

e Pseudomonas

o aeruginosa

o fluorescens
e Serratia marcescens
e Shigella

o dysenteriae

o flexneri

o sonnei
o Streptococcus

o bovis

o pnueamoniae
e Vibrio

o qestuarianus
cholerae
harveyi
mimicus
parahaemolyticus

o vulmificus
e Yersinia enterocolitica

O O O O

Se utilizé SALMONET-ADN para analizar muestras de alimentos de consumo humano y
animal positivas y negativas para Salmonella spp. Todos los resultados fueron
comparados con gPCR. A continuacién, se reportan los resultados:

METODO

SALMONET-ADN

qPCR
Resultados Positivo Negativo Total
Positivo 154 2 156
Negativo 1 268 269
Total 155 270 425

Sensibilidad Relativa: 99.35% (95% IC: 98.04% - 99.79%)
Especificidad Relativa: 99.26% (95% IC: 97.89% - 99.74%)
Precision Global: 99.29% (95% IC: 97.95% - 99.76%)

IC: Intervalo de confianza


http://www.amunet.com.mx/

Beneficios
. Rapidez: Mayor ahorro de tiempo con una alta reproducibilidad.
e Simple: Facil operacidon con procesos cortos y escalable.
e FEficiencia: Una sola metodologia que engloba deteccidn y visudlizacién de los
resultados.
e  Seguridad: NingUn producto quimico de este kit es toxico.

Consideraciones adicionales

a) Asegurese de utilizar la cantidad indicada de muestra para la prueba, ya que
demasiada o muy poca muestra puede conducir a una desviacion de los
resultados.

b) No intercambie reactivos de diferentes lotes ni use reactivos de otras pruebas
disponibles comercialmente. Los componentes de esta prueba se combinan con
precisién para un rendimiento dptimo.

c) Las micropipetas y consumibles deben ser estériles. Se recomienda irradiar con luz
UV por 15 minutos antes de su uso, las micropipetas previamente limpiadas con
cloro y etanol asegurese de no dejar residuos.

d) Serecomienda el uso de equipo de proteccion al trabajar muestras.

e) PRECAUCION: Permita que los reactivos y las muestras se descongelen
completamente antes de su uso. Regrese a su temperatura de almacenamiento
después de su uso.

f) PRECAUCION: No deje abierto el empaque de las pruebas Bionet Multi, solo dbralo
hasta su uso, la presencia de humedad puede afectar el desempeno de la prueba.

g) Evite interrupciones prolongadas de los pasos del ensayo. Asegure las mismas
condiciones de trabajo para todos los tubos.

h) Calibre las micropipetas con frecuencia para asegurar la precision de la distribucion
de muestras/reactivos. Use puntas diferentes de micropipeta en cada muestra y
reactivo para evitar contaminacion cruzada.

i) La prueba podria verse afectada por el polvo, reactivos quimicos y/o sustancias
como hipoclorito de sodio, dcidos, dlcalis, etanol, etc. No realice el ensayo en
presencia de estas sustancias y utilice puntas nuevas de preferencia con filtro.

j) Todos los productos de desecho generados por esta prueba deben disponerse de
acuerdo a la NOM-087 vigente sobre el manejo de Residuos Bioldgico infecciosos.

k) Cologue untubo de 1.5-2mL con 1 mL de agua destilada en el termobloque, bano
seco o incubadora con la temperatura deseada a usar, espere 10 minutos y
coloque un termdémetro en el interior del tubo, si el termdémetro indica la
tfemperatura deseada a utilizar proceda a emplearlo para su ensayo. En caso
confrario gjuste, espere y vuelva a medir hasta alcanzar la tfemperatura deseada.

Dudas, preguntas y consejos

- ¢Cudnto tiempo es viable si guardo a -20 °C mi muestra enriquecida? R: Puede ser
viable hasta dos ainos como mdaximo, si desea que sea viable por tiempo indefinido
debe almacenarlo a -80 °C. Evite realizar muchos ciclos de congelamiento y
descongelamiento.

- ¢Debo incluir controles cada vez que analizé una muestra? R: Si, los controles
aseguran que el proceso llevado a cabo fue el correcto.

- ¢Como puedo ser mds eficiente al momento de realizar los ensayos? R: Puede colocar
los reactivos que comparten todos en vez de uno por uno como sucede con el
reactivo diluyente del paso dos, pero no mezcle ya que eso lo hard cuando al final
coloque la muestra o control con su respectivo cambio de punta de micropipeta
para evitar reactividad cruzada.

- ¢Qué pasa si dejo mis tubos por mds tiempo o temperatura indicada en el
termobloque, baho seco o incubador? R: El ensayo LAMP es sensible, en caso de que
esto ocurra, los resultados obtenidos pueden verse afectados y serd necesario repetir
el ensayo y descartar esos fubos.
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